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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 7741 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 170, 
lnstrumen ts chirurgicaux. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 7741-1986 (F) 

Instruments chirurgicaux - Ciseaux et cisailles - 
Spécifications générales et méthodes d’essai 

1 Objet et domaine d’application 3.2 Rivet ou vis 

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques 
générales et les méthodes d’essai de routine pour les ciseaux et 
les cisailles utilisés en chirurgie. 

Le rivet ou la vis doit être en acier inoxydable choisi, au gré du 
fabricant, parmi les nuances spécifiées dans I’ISO 683/13. 

4 Spécifications 

2 Références 4.1 Traitement thermique et dureté des pièces 
constitutives, à l’exception des rivets et vis 

ISO 683113, Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et 
aciers pour décolfetage - Partie 73: Aciers corroyés 
inoxydables. 

ISO 4957, Aciers à outils. 

ISO 650711, Matériaux métalliques - Essai de dureté - Essai 
Vickers - Partie 7: HV5 à HVlOO. 

iS0 6508, Matériaux métalliques - Essai de dureté - Essai 
Rockwell - Échelles A, 6, C, 0, E, F, G, H. 1) 

I S 0 7 153 / 1, /ns trumen ts chirurgicaux - Matériaux métalliques 
- Partie 7: Acier inoxydable. 

4.1 .l Traitement thermique 

Les pièces constitutives des instruments doivent être soumises 
à un traitement thermique dans des conditions appropriées afin 
qu’elles répondent aux exigences de 4.12 et 4.1.3 pour le maté- 
riau utilisé. 

4.1.2 Dureté des instruments sans plaquette de 
carbure de tungstène ou de stellite 

3 Matériau 

La dureté Rockwell des instruments finis doit être comprise 
entre 50 et 58 HRC (correspondant approximativement à une 
dureté Vickers comprise entre 530 et 670 HV), lorsque l’essai de 
dureté est exécuté conformément à I’ISO 6568 ou à 
I’ISO 6507/ 1, respectivement. Les lames en vis-à-vis ne doivent 
pas avoir une différence de dureté dépassant 4 unités sur 
l’échelle de dureté Rockwell C. 3.1 Pièces constitutives 

Les pièces constitutives des instruments à l’exception des rivets 
et vis doivent être en acier inoxydable, conformément au 
tableau 1. 

Tableau 1 - Matériau - Nuances d’acier 

Nuance d’acier I 
Lettre de réfbrence 

conformément à 
I’ISO 71Wl 

Nodenuance 
conformément à 1’ 

ISO 4957 1 ISO 683/13 I 
B” I 27” I 4” I 
C ** 

D 
H 
I 

28 
- 

5 
- 
- 
- 

* Uniquement pour les ciseaux et cisailles à plaquettes de 
carbure de tungsténe ou de stellite. 

** La spécification de 4.1.2 devrait être tout particulièrement prise en 
compte. 

4.1.3 Dureté des instruments à plaquettes de carbure 
de tungstène ou de stellite 

La dureté Vickers des plaquettes de carbure de tungstène ou de 
stellite doit être d’au moins 710 HVlO lorsque l’essai de dureté 
est exécuté conformément à I’ISO 6507/1. Les plaquettes des 
lames en vis-à-vis ne doivent pas avoir une différence de dureté 
dépassant 50 unités sur l’échelle de dureté Vickers HVlO. 

Pour les instruments à plaquettes de tungstène ou de stellite, la 
dureté Rockwell du corps de l’instrument doit être au minimum 
de 40 HRC. 

4.2 Résistance à la corrosion 

4.2.1 Ciseaux et cisailles fabriqués en acier de type C 

Deux méthodes d’essai sont spécifiées pour la détermination de 
la résistance à la corrosion (voir 4.2.3 et 4.2.4). Les deux essais 
doivent être effectués chaque fois. 

1) Actuellement au stade de projet. (Révision de I’ISO/R 80-1968 et de I’ISO 2713-1973.) 
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ISO 7741-1986 (F) 

4.2.2 Ciseaux et cisailles fabriqués en aciers des types NOTES 
B, D, H et I 

Deux méthodes d’essai sont spécifiées pour la détermination de 
la résistance à la corrosion (voir 4.2.3 et 4.2.4). 

1 Le fini satiné devrait être obtenu selon un procédé approprié, tel 
que meulage, brossage, polissage électrolytique, puis satinage (perlé 
ou à la brosse). Le fini devrait être uniforme et lisse et il devrait réduire 
les reflets. 

NOTE - Dans un contrat d’achat, l’acheteur devrait spécifier si les 
deux essais sont à effectuer ou, sinon, lequel des essais est à effectuer. 
Lorsque ceci n’est pas spécifié par l’acheteur, le choix de l’essai à 
effectuer est laissé au gré du fabricant. 

2 Les instruments à fini brillant devraient être meulés de manière adé- 
quate pour éliminer tous les défauts de surface, puis polis pour retirer 
toutes les marques de meulage. Le fini brillant devrait être obtenu par 
un procédé approprié, tel que polissage, brossage, polissage électroly- 
tique ou bufflage. 

4.2.3 Essai de résistance au sulfate de cuivre 

Sauf comme spécifié ci-après, ii ne doit y avoir aucun dépôt de 
cuivre sur les instruments après essai tel que spécifié en 5.1. 
Toutefois, on ne doit tenir compte ni d’un cuivrage sur le pour- 
tour des gouttes de solution de sulfate de cuivre ou sur des 
joints brasés par brasage à bas point ou à haut point de fusion, 
ni de la ternissure de surfaces polies due à l’action de la solution 
de sulfate de cuivre. 

3 L’attention est attirée sur le fait que certains revêtements de surface 
appliqués sur des instruments chirurgicaux peuvent être altérés quand 
l’instrument est nettoyé au moyen d’une machine de dégraissage au 
solvant. De telles incompatibilités devraient être prévues et évitées ou 
réduites au minimum. 

4.4.3 Passivation et traitement final 

Sauf dans le cas où les caractéristiques métallurgiques de I’ins- 
trument (par exemple présence de joints brasés ou soudés) le 
rendent non approprié, les instruments doivent être soumis à 
un traitement de passivation convenable. Un léger dépôt de cuivre sur les petites surfaces de l’articulation 

des branches des ciseaux ou des cisailles doit être négligé. 

NOTES 

Des méthodes de passivation s’effectuent par exemple par polis- 
sage électrolytique ou par immersion dans une solution d’acide nitrique 
à 10 % ( WV) durant au moins 30 min à une température d’au moins 
10 OC et ne dépassant pas 60 OC. Les instruments devraient être 
ensuite rincés à l’eau et séchés à l’air chaud. 

4.2.4 Essai de résistance à l’eau bouillante 

Les instruments soumis à l’essai spécifié en 5.2 ne doivent pas 
présenter de signe visible de corrosion. 

4.3 Qualité de la fabrication 
2 Si les joints sont lubrifiés, le lubrifiant devrait être une substance 
non corrosive et appropriée à l’usage médical selon la pharmacopée 
nationale correspondante. 

Les instruments doivent être fabriqués selon le code de bonne 
pratique en vigueur dans la profession. 

4.5 Aptitude à couper 
Les instruments doivent être équipés d’un dispositif de serrage 
et de verrouillage qui doit avoir un jeu suffisant mais pas trop 
important. On doit pouvoir aisément fermer et rouvrir I’instru- 

L’aptitude des instruments à effectuer une coupe doit être véri- 
fiée comme indiqué en 5.3. 

ment avec deux doigts. 

4.4 Condition de surface 

Le matériau servant à l’essai doit être coupé sans heurt, nette- 
ment et sans arrachement. 

4.4.1 Généralités 

Après l’essai, l’instrument ne doit présenter aucune déforma- 
tion, fissure ou autre modification permanente visible. 

Toutes les surfaces doivent être exemptes de porosité, de cra- 
quelures et de marques de meulage. Les instruments doivent 
être livrés exempts d’empreintes de meulage, de calamine rési- 
duelle, de graisse acide et de particules provenant des matières 
utilisées pour le meulage et le polissage. La conformité à ces 
exigences doit être vérifiée par examen visuel normal, corrigé si 

5 Méthodes d’essai 

51 . Essai au sulfate de cuivre 

nécessaire. 
5.1 .l Solution d’essai 

4.4.2 Fini de surface Sulfate de cuivre(ll) pentahydraté 
KuSO,m5H,O) 0 g 

Le fini de surface doit être l’un, ou une combinaison, des finis 
suivants : 

a) poli brillant; 

Acide sulfurique [Q (H$O,) = 1,84 g/mll lO,O g 

Eau distillée 90,O ml 

b) réduisant les reflets, par exemple satiné, noir mat; 
5.1.2 Appareillage 

c) un revêtement de surface appliqué, par exemple à des 
fins d’isolation électrique. Bécher en verre ou en céramique. 

2 
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ISO 77414986 (F) 

5.1.3 Préparation de l’échantillon 

Nettoyer l’instrument à l’eau tiède et au savon, le rincer méticu- 
leusement à l’eau distillée, l’immerger dans de I’éthanol à 
95 % (V/ V) et le sécher. 

5.1.4 Mode opératoire 

Immerger l’instrument dans la solution d’essai contenue dans le 
bécher pendant 6 min à la température ambiante. Retirer l’instru- 
ment et le laver à l’eau distillée ou à l’eau de qualité équivalente, 
ou bien l’essuyer avec un tampon de coton humide. Examiner 
l’instrument en vue de la détection d’éventuels dépôts de cuivre. 

5.2 Essai à l’eau bouillante 

52.1 Réactif 

Eau distillée ou déionisée. 

5.2.2 Appareillage 

Bécher en verre ou en céramique, ou récipient approprié en 
acier inoxydable et résistant à la corrosion. 

5.2.3 Prbparation de l’échantillon 

5.2.4 Mode opératoire 

Immerger l’instrument dans de l’eau (5.2.1) bouillante pendant 
au moins 30 min, dans le bécher ou le récipient. Laisser ensuite 
refroidir l’instrument pendant au moins 1 h dans l’eau ayant 
servi à l’essai. 

Retirer l’instrument de l’eau et le laisser à l’air pendant 2 h. 
’ Frotter vigoureusement l’instrument avec un chiffon sec et 

l’examiner. Noter la présence de défauts. 

5.3 Aptitude à couper 

L’instrument doit être nettoyé, comme spécifié en 5.2.3, avant 
l’essai. 

Le matériau servant à l’essai, conformément aux spécifications 
du tableau 2, doit être coupé d’une seule traite et à trois repri- 
ses par action des deux tiers de la lame, sans exercer de pres- 
sion latérale. 

6 Marquage 

6.1 L’instrument doit au moins porter la marque du fabricant 
ou du fournisseur. 

Nettoyer l’instrument à l’eau tiède et au savon, le rincer méticu- 
leusement à l’eau (5.2.1) et le sécher. 

6.2 Les instruments sans plaquette de carbure de tungstène 
ne doivent pas avoir de manche doré. 

Tableau 2 - Matdriaux servant à l’essai 

Matériau 

Papier pelure 
mouillé 

Nombre 
d’épaisseurs 

1 

Catégorie 
d’instrument 

avec 
microressort 

Exemples 

Ciseaux Barraquer 
Ciseaux d’irrectomie 
Ciseaux de Wecker 

Gaze no 181) 2 Léger à 
anneaux 

Ciseaux pour iris 
Ciseaux pour strabisme 
Ciseaux à tendon Stevens 
Ciseaux de dissection Kilner 
Ciseaux Potts-de-Martell 
Ciseaux Joseph 

5 moyen à 
anneaux 

Ciseaux Mayo 
Ciseaux Metzenbaum 
Ciseaux à ongles 
Ciseaux utérins Sims 
Ciseaux de pansement Dauphin 
Ciseaux d’amygdales 

8 lourd Ciseaux type Lester bandage 
Ciseaux à pansements Smith 
Ciseaux pour intestins 
Ciseaux pour les chairs Doyen 

1) Selon la Pharmacopée européenne. 
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