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4.1.2.2 Evaluation 

Replace the third sentence of the 
subclause by the following new sentence: 

The ratio, ER, of the expected ACTIVITY to 
the corrected measured ACTIVITY shall be 
calculated for each measurement. 

 

5.3 Evaluation 

Replace the existing formula of this 
subclause by the following new formula: 
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4.1.2.2 Évaluation 

Remplacer la troisième phrase de ce 
paragraphe par la nouvelle phrase 
suivante: 

Le rapport, ER, de l'ACTIVITÉ prévue à 
l'ACTIVITÉ mesurée et corrigée doit être 
calculé pour chaque mesure. 

 

5.3 Évaluation 

Remplacer la formule existante de ce 
paragraphe par la nouvelle formule 
suivante: 
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