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C.1 General  

Replace, in the existing third paragraph, 
Example 2, Example 3 and Example 4, the 
reference "5.8" by "5.9". 

 

C.1 Généralités  

Remplacer, dans le troisième alinéa, dans 
l'Exemple 2, dans l'Exemple 3 et dans 
l'Exemple 4 existants, la référence "5.8" 
par "5.9". 

 
C.2.4 RISK CONTROL 

Replace, in the existing second paragraph, 
the reference "5.8" by "5.9". 

 

C.2.4 MAITRISE DU RISQUE  

Remplacer, dans le deuxième alinéa 
existant, la référence "5.8" par "5.9". 
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