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Siège d’opérateur dentaire

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Dental operator’s stool

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 7493:1997 a été élaboré par le comité technique
ISO/TC 106, Art dentaire, sous-comité SC 6, Matériel dentaire.
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Remplacer le texte du paragraphe 4.3 par le texte suivant:

4.3 Hauteur de l’assise et plage de réglage

La hauteur minimale de réglage de l‘assise chargée (h1) et la plage de réglage de la hauteur de l’assise doivent être
données par le fabricant avec les instructions (voir article 6).

La conformité doit être vérifiée par contrôle visuel.
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