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Thérapie respiratoire de l’apnée du sommeil — 
Partie 1: 
Dispositifs de thérapie respiratoire de l’apnée du sommeil 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Sleep apnoea breathing therapy — 

Part 1: Sleep apnoea breathing therapy devices 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 17510-1:2002 a été élaboré par le Comité européen de normalisation (CEN) 
en collaboration avec le comité technique ISO/TC 121, Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire, 
sous-comité SC 3, Ventilateurs pulmonaires et équipements connexes, conformément à l’Accord de 
coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne). 
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10.102 R) Fonctionnement en conditions extrêmes 

Remplacer le cinquième paragraphe en 10.102 par: 

— tension du secteur c.c. de – 15 % à + 25 % de la valeur nominale déclarée. 

(Tolérance de 25 % au lieu de 10 %) 
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