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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L’ISO 80369-3 a été élaborée par le groupe de projet 3 du groupe de travail mixte 4, RACCORDS DE PETITE 

TAILLE, du comité technique ISO/TC 210 et du sous-comité 62D de la CEI.  

Il s'agit de la première édition de l'ISO 80369-3. 

L'ISO 80369 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général RACCORDS DE PETITE TAILLE pour 
liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé : 

 Partie 1 : Exigences générales 

 Partie 2 : Raccords destinés à des systèmes respiratoires et applications au gaz d’entraînement  

 Partie 3 : Raccords destinés à des applications entérales (la présente norme) 

 Partie 4 : Raccords destinés à des applications urétrales et urinaires1  

 Partie 5 : Raccords destinés à des applications de gonflage autour des membres  

 Partie 6 : Raccords destinés à des applications en contact avec le système nerveux (neuraxiales) 

 Partie 7 : Raccords à 6 % (Luer) destinés aux applications intravasculaires ou hypodermiques 

 Partie 20 : Méthodes d'essai communes 

Dans la présente norme, les polices et caractères suivants sont employés : 

 exigences et définitions : police de caractères romains ; 

 spécifications d'essai : caractères italiques ; 

                                                           
1 Élaboration à venir. 
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 éléments informatifs situés hors des tableaux, tels que notes, exemples et références : petits caractères. 
Le texte normatif des tableaux apparaît également en petits caractères ; 

 termes définis à l'Article 3 de la norme générale, dans la présente norme ou comme indiqué : petites 
majuscules. 

Dans la présente norme, la conjonction « ou » est utilisée comme « ou inclusif » ; une affirmation est donc 
vraie si une combinaison quelconque des conditions est vraie. 

Les formes verbales utilisées dans la présente norme sont conformes à l'usage décrit dans l'Annexe H des 
Directives ISO/CEI, Partie 2. Pour les besoins de la présente norme, la forme verbale : 

 « doit » signifie que la conformité à une exigence ou à un essai est obligatoire pour la conformité à la 
présente norme ; 

 « il convient que/de » signifie que la conformité à une exigence ou à un essai est recommandée, mais 
n'est pas obligatoire pour la conformité à la présente norme ; 

 « peut » est utilisée pour décrire une manière autorisée d’obtenir la conformité à une exigence ou à un 
essai. 

Un astérisque (*) utilisé comme premier caractère d’un titre ou au début d’un paragraphe ou d’un titre de 
tableau indique qu’il y a un conseil ou un exposé des motifs relatif à cet élément dans l’Annexe A. 

L'attention des comités membres et des comités nationaux est attirée sur le fait que les fabricants 
d'équipements et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période de transition après la parution 
d'une nouvelle publication ou d'une publication amendée ou révisée de l'ISO ou de la CEI, pour leur permettre 
de rendre les produits conformes aux nouvelles exigences et de s'équiper pour la réalisation des nouveaux 
essais ou des essais révisés. Les comités recommandent que le contenu de la présente publication soit 
adopté pour une mise en œuvre nationale au plus tôt 3 ans après sa date de publication pour les 
équipements de conception nouvelle, et au plus tôt 5 ans après sa date de publication pour les équipements 
déjà en production. 
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Introduction 

Les normes de la présente série ont été élaborées pour éviter les erreurs de raccordement entre les 
RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à des APPLICATIONS différentes. La partie 1 de la série répertorie les 
mesures et les PROCÉDURES nécessaires pour éviter une erreur de raccordement et définit les différentes 
APPLICATIONS. La partie 20 décrit les MÉTHODES D’ESSAI communes qui permettent de valider les exigences 
fonctionnelles relatives aux RACCORDS DE PETITE TAILLE. Les autres parties spécifient les modèles de 
RACCORDS DE PETITE TAILLE pour chaque APPLICATION. 

La présente partie de l'ISO 80369 comprend les dimensions et les schémas des RACCORDS destinés à être 
utilisés dans des APPLICATIONS ENTÉRALES. Les autres parties de l’ISO 80369 incluent les exigences relatives 
aux RACCORDS DE PETITE TAILLE utilisés dans d'autres catégories d'APPLICATIONS. 

La présente Norme internationale a été élaborée suite à plusieurs incidents, qui ont eu des conséquences 
catastrophiques et qui résultent, en premier lieu, de l'administration de médicaments inappropriés dans le 
canal alimentaire et, en second lieu, de l’administration de solutions ENTÉRALES par voie intraveineuse. Le 
signalement d’un grand nombre d’incidents a conduit à une reconnaissance internationale de l'importance de 
ces problèmes et à l'identification du besoin de développer des RACCORDS propres aux DISPOSITIFS MÉDICAUX 

et aux ACCESSOIRES associés utilisés pour la nutrition par voie ENTÉRALE. 

Les RACCORDS fabriqués conformément à la présente Norme internationale possèdent des dimensions 
incompatibles avec les RACCORDS Luer. En outre, s'ils sont raccordés aux DISPOSITIFS MÉDICAUX appropriés, il 
convient qu'ils permettent d'éviter l’injection par voie intraveineuse de médicaments et de produits de nutrition 
liquides destinés à une administration ENTÉRALE. Les RACCORDS fabriqués aux dimensions spécifiées dans la 
présente norme sont également NON RACCORDABLES à l’ensemble des autres RACCORDS identifiés dans la 
série de normes ISO 80369 relative aux RACCORDS DE PETITE TAILLE. 

Au cours de l'élaboration de la présente Norme internationale, le comité a décidé de couvrir l'ensemble du 
système d’administration par voie ENTÉRALE, mais de développer des normes distinctes pour les RACCORDS 
d’interface avec le PATIENT et pour les poches de nutrition. La présente partie de la série de normes 
ISO 80369 comprend les dimensions de l'interface des RACCORDS DE PETITE TAILLE avec les ports d'accès des 
dispositifs de nutrition ENTÉRALE et les interfaces avec le PATIENT. L'ISO 18250 spécifie les exigences relatives 
aux RACCORDS des poches de nutrition ENTÉRALE. 
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Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le 
domaine de la santé — Partie 3: Raccords destinés à des 
applications entérales 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l’ISO 80369 spécifie les exigences relatives aux RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à 
être utilisés pour des RACCORDEMENTS dans des APPLICATIONS ENTÉRALES de DISPOSITIFS MÉDICAUX et 
d’ACCESSOIRES prévus pour être employés avec un PATIENT. 

La présente partie de l’ISO 80369 spécifie les dimensions et exigences relatives à la conception et aux 
performances fonctionnelles de ces RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à être utilisés avec des DISPOSITIFS 

MÉDICAUX ENTÉRAUX, des seringues et les ACCESSOIRES associés. 

NOTE 1 Les DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE ENTÉRAL incluent les dispositifs de nutrition ENTÉRALE et les dispositifs 
d'interface avec le PATIENT, y compris les ports d'accès. 

La présente partie de l'ISO 80369 ne spécifie pas les dimensions et exigences relatives aux DISPOSITIFS 

MÉDICAUX ou aux ACCESSOIRES sur lesquels ces RACCORDS sont utilisés. Ces exigences figurent dans des 
Normes internationales spécifiques traitant de DISPOSITIFS MÉDICAUX ou d’ACCESSOIRES particuliers. 

La présente partie de l'ISO 80369 ne spécifie pas d'exigences relatives aux RACCORDS utilisés pour : 

 les DISPOSITIFS MÉDICAUX réservés à l’aspiration gastrique ; 

 les DISPOSITIFS MÉDICAUX réservés à un usage oral ; 

 le gonflage et le dégonflage de ballonnets utilisés pour le maintien en place de DISPOSITIFS MÉDICAUX 

invasifs (ISO 80369-7) ; 

 les DISPOSITIFS MÉDICAUX de gastrostomie percutanée endoscopique ; et 

 l’accès aux poches de nutrition ENTÉRALE (ISO 18250). 

NOTE 2 Les FABRICANTS sont incités à intégrer les RACCORDS DE PETITE TAILLE spécifiés dans la présente partie de 
l'ISO 80369 dans les DISPOSITIFS MÉDICAUX, les systèmes médicaux ou les ACCESSOIRES, même si cela n'est pas 
actuellement requis par les normes appropriées spécifiques de ces DISPOSITIFS MÉDICAUX. Il est prévu d'inclure des 
exigences relatives aux RACCORDS DE PETITE TAILLE, comme spécifié dans l'ISO 80369, lors de la révision des normes 
appropriées spécifiques de ces DISPOSITIFS MÉDICAUX. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. La façon 
dont ces documents de référence sont cités dans les exigences normatives détermine la mesure dans 
laquelle ils s'appliquent (intégralement ou en partie). Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique 
(y compris les éventuels amendements). 

ISO 80369-1:2010, Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé — 
Partie 1 : exigences générales. 
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ISO 80369-20: –-1 Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé — 
Partie 20 : Common test methods. 

ASTM D638-10, Standard test method for tensile properties of plastics. 

ASTM D790-10, Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and 
electrical insulating materials. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 80369-1:2010, 
l’ISO 80369-20:–, l'ISO 14971:2007, la CEI 62366:2007 ainsi que les termes et définitions suivants 
s'appliquent. Pour des raisons pratiques, les sources de tous les termes définis utilisés dans le présent 
document sont données dans l’index page 40. 

3.1 
ENTÉRAL 
administration ou évacuation de fluide (liquide ou gaz) dans le ou à partir du tractus gastro-intestinal 

3.2 
UTILISATION NORMALE 
fonctionnement, y compris lors des vérifications périodiques et des réglages faits par un UTILISATEUR, ainsi 
que dans l'état en attente, selon les instructions d'utilisation 

NOTE 1 à l’article : Il convient de ne pas confondre UTILISATION PRÉVUE et UTILISATION NORMALE. Si les deux expressions 
intègrent le concept de l'utilisation telle qu'elle est prévue par le FABRICANT, l'UTILISATION PRÉVUE se concentre sur le but 
médical tandis que l'UTILISATION NORMALE ne se limite pas au but médical mais englobe aussi la maintenance, l'entretien, le 
transport, etc. 

[SOURCE : CEI 60601-1:2005+A1:2012, définition 3.97 modifiée : remplacement d’« OPÉRATEUR » par 
« UTILISATEUR ».] 

3.3 
ASSIGNÉE (VALEUR) 
terme qui fait référence à une valeur attribué par le FABRICANT pour une condition de fonctionnement spécifiée 

[SOURCE : CEI 60601-1:2005, définition 3.97] 

3.4 
UTILISATEUR 
personne utilisant, c'est-à-dire exploitant ou manipulant le DISPOSITIF MÉDICAL 

NOTE 1 à l’article : Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, les personnes chargées du nettoyage, de la maintenance, ainsi 
que les installateurs. 

NOTE 2 à l’article : Les PATIENTS ou autres non-spécialistes peuvent être des UTILISATEURS. 

[SOURCE : CEI 62366:2007, définition 3.23] 

                                                           
1 À paraître. 
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3.5 
PROFIL DE L'UTILISATEUR 
synthèse des caractères mentaux, physiques et démographiques d'une population d'UTILISATEURS prévue, 
ainsi que toute caractéristique particulière qui peut avoir une influence sur les décisions de conception, 
comme les aptitudes professionnelles et les exigences de travail  

[SOURCE : CEI 62366:2007, définition 3.25] 

4 Exigences générales 

4.1 Exigences générales relatives aux RACCORDS DE PETITE TAILLE A USAGE ENTÉRAL 

Les RACCORDS DE PETITE TAILLE pour DISPOSITIFS MÉDICAUX ou ACCESSOIRES destinés à être utilisés dans des 
APPLICATIONS ENTÉRALES doivent être conformes à l'ISO 80369-1:2010, sauf indication contraire dans la 
présente norme. 

Les RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés aux APPLICATIONS ENTÉRALES peuvent se raccorder : 

 aux raccords mâles et femelles de l'ISO 5356-1:2004 et de l'ISO 5356-2:2006 ; 

 au RACCORD des capteurs de température et aux orifices de raccordement spécifiés dans l'Annexe DD de 
l'ISO 8185:2007 ; et 

 aux embouts de l'EN 13544-2:2002 ; 

car ces derniers RACCORDS ne sont pas décrits de manière adéquate. 

Le RACCORD de référence pour l'évaluation des caractéristiques de NON-RACCORDABILITÉ est décrit dans 
l'Annexe C. 

Vérifier la conformité en réalisant les essais du 5.1, 5.7, 5.8 et de l’Annexe B de l'ISO 80369-1:2010. Si 
nécessaire, le RACCORD DE PETITE TAILLE peut être monté sur le DISPOSITIF MÉDICAL ou l'ACCESSOIRE, afin de 
démontrer sa conformité aux exigences de l'essai des caractéristiques de NON-RACCORDABILITÉ de l’Annexe B 
de l’ISO 80369-1:2010. 

NOTE 1 Un récapitulatif des DISPOSITIFS MÉDICAUX présentant des RACCORDEMENTS entrant dans le cadre de cette 
APPLICATION et de leurs propriétés est fourni dans l’Annexe D, informative. 

NOTE 2 Un récapitulatif des exigences d’aptitude à l’utilisation des RACCORDS DE PETITE TAILLE À USAGE ENTÉRAL est 
fourni dans l’Annexe E, informative. 

NOTE 3 Un récapitulatif des critères et exigences relatifs aux RACCORDS DE PETITE TAILLE À USAGE ENTÉRAL est fourni 
dans l’Annexe F, informative. 

NOTE 4 Un récapitulatif de l’évaluation du modèle des RACCORDS DE PETITE TAILLE À USAGE ENTÉRAL conformément à 
l’Article 7 de l’ISO 80369-1:2010 est fourni dans l’Annexe G, informative.  

4.2 Sécurité du RACCORDEMENT 

Les RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à des APPLICATIONS ENTÉRALES doivent être pourvus d'un dispositif 
permettant d'éviter leur désolidarisation accidentelle. 

Vérifier la conformité en inspectant le raccord. 
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4.3 * Sens d'écoulement du fluide 

Les RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à des APPLICATIONS ENTÉRALES doivent être mis en place de telle 
sorte que l'administration de la solution de nutrition ENTÉRALE de la source au PATIENT se fasse dans la 
direction raccord femelle vers raccord mâle. Il convient que les dispositifs de nutrition ENTÉRALE et les 
dispositifs d'extension ne comprennent pas plusieurs ports d'administration femelles alignés et qu'ils ne soient 
pas raccordés au PATIENT par un RACCORD terminal mâle. 

Vérifier la conformité en inspectant le raccord. 

4.4 Matériau utilisé pour la fabrication des RACCORDS DE PETITE TAILLE 

Outre les exigences de l’Article 4 de l’ISO 80369-1:2010, les RACCORDS DE PETITE TAILLE À USAGE ENTÉRAL 

destinés à des DISPOSITIFS MÉDICAUX ou des ACCESSOIRES doivent être fabriqués dans des matériaux dont le 
module d’élasticité, en flexion ou en tension, est supérieur à 700 MPa. 

Vérifier la conformité en effectuant les essais de l’ASTM D638 ou de l’ASTM D790, à une température de 
23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 % ± 5 %. 

5 Exigences dimensionnelles relatives aux RACCORDS DE PETITE TAILLE À USAGE 

ENTÉRAL 

Les RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à des APPLICATIONS ENTÉRALES doivent être conformes aux 
dimensions et aux tolérances appropriées, telles qu’indiquées : 

 à la Figure B.1 et dans le Tableau B.1 pour un RACCORD mâle ; 

 à la Figure B.2 et dans le Tableau B.2 pour un RACCORD femelle. 

NOTE L’ISO 80369-1, 5.8, spécifie d’autres méthodes de vérification de la conformité à la série de normes 
ISO 80369 pour les RACCORDS DE PETITE TAILLE destinés à être utilisés avec des DISPOSITIFS MÉDICAUX ou des ACCESSOIRES 

pour APPLICATIONS ENTÉRALES, mais qui ne sont pas conformes à la présente Norme internationale. 

Vérifier la conformité en contrôlant les dimensions et tolérances appropriées spécifiées dans l’Annexe B, le 
cas échéant. 

6 Exigences de performance 

6.1 * Exigences de performance générales 

Les essais décrits dans la présente Norme internationale sont des ESSAIS DE TYPE. Les ESSAIS DE TYPE sont 
réalisés sur des échantillons représentatifs du RACCORD DE PETITE TAILLE évalué. 

NOTE Plusieurs lots d’échantillons représentatifs peuvent s’avérer nécessaires, par exemple pour l’essai des 
RACCORDS DE PETITE TAILLE produits dans chaque cavité d’un moule à plusieurs cavités. 

6.2 Fuite de fluide 

6.2.1 Exigence relative à la fuite de fluide 

L’étanchéité des RACCORDS DE PETITE TAILLE À USAGE ENTÉRAL doit être évaluée, soit en utilisant la MÉTHODE 

D’ESSAI par baisse de pression, soit en employant la MÉTHODE D’ESSAI sous pression positive avec formation 
d’une goutte se détachant. 
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