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Thermomètres sur tige d’usage général 
AMENDEMENT 1 

L’Amendement 1 à la Norme internationale ISO 1770-1981 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 48, Verrerie delaboratoire et 
apparels connexes. II a été soumis directement au Conseil de I’ISO, conformément au paragraphe 6.11.2, de la partie 1 des Directives 
pour les travaux techniques de I’ISO. 
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Chapitre 11 : 

Ajouter le numéro de paragraphe 11 .l au début de la première phrase. 

Supprimer le paragraphe 11 g) et le remplacer par le suivant : 

«Il .2 En plus des inscriptions spécifiées en 11.1, si l’acheteur exige que le thermomètre porte un numéro d’identification, I’ins- 
cription suivante doit être également marquée lisiblement et d’une facon permanente sur les thermomètres : 

numéro d’identification, de fabrication ou de série, les deux derniers chiffres devant indiquer l’année de fabrication.» 
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2 
CDU 536.512/.513 : 542.2 Réf. no : ISO 1770~1981/Al-1983 (F) 

Descripteurs : verrerie, verrerie de laboratoire, instrument de mesure de température, thermomètre, spécification, dimension, précision. 
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