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Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de 1'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critéres d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a
été rédigé conformément aux reégles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir
www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 1'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'1SO ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
I'élaboration du document sont indiqués dans I'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets recues par I'lISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, a I'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de I'ISO liés a I'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de 'adhésion
de I'ISO aux principes de I'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 217, Cosmétiques, en collaboration
avec le comité technique CEN/TC 392, Cosmétiques, du Comité européen de normalisation (CEN)
conformément a '’Accord de coopération technique entre I'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document a I'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve a I'adresse www.iso.org/fr/members.html.
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54.3.2
Modifier le titre du paragraphe 5.4.3.2 comme suit :

5.4.3.2 Bouillon d’enrichissement

Modifier le titre du paragraphe 5.4.3.2.1 et renuméroter les paragraphes suivants comme suit :
5.4.3.2.1 Bouillon Eugon LT100
5.4.3.2.1.1 Généralités

Ce milieu contient :

— desingrédients qui neutralisent les substances inhibitrices présentes dans I'’échantillon : 1écithine
et polysorbate 80, et

— un agent dispersant : 'octoxynol 9.
5.4.3.2.1.2 Composition
5.4.3.2.1.3 Préparation

Ajouter le nouveau paragraphe 5.4.3.2.2 apres le 5.4.3.2.1.3 :
5.4.3.2.2 Bouillon Eugon LT modifié
5.4.3.2.2.1 Généralités
Le bouillon Eugon LT modifié peut étre utilisé comme alternative.

5.4.3.2.2.2 Composition

Hydrolysat pancréatique de caséine 15¢g
Hydrolysat papaique de soja 5g
Chlorure de sodium 4g
L-cystine 07g
Sulfite de sodium 02g
Glucose 55¢g
Lécithine d’ceuf 1lg
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Polysorbate 80 15g
Lauryl éther sulfate de sodium 1,56 g
Eau 1000 ml

5.4.3.2.2.3 Préparation

Dissoudre successivement dans l'eau bouillante le polysorbate 80 et la lécithine d'ceuf jusqu’a
dissolution compléte. Dissoudre les autres composants en mélangeant tout en chauffant. Répartir
le milieu dans des récipients appropriés. Stériliser a l'autoclave a 121 °C pendant 15 min. Bien
mélanger apres stérilisation pendant que le liquide est encore chaud pour redissoudre les
substances en dépot. Apreés stérilisation, le pH doit étre de 7,0 £ 0,2, le mesurage étant effectué ala
température ambiante.

54.3.3

Ajouter le nouveau paragraphe suivant (5.4.3.3.2)
5.4.3.3.2 Milieu gélosé Eugon LT modifié
5.4.3.3.2.1 Composition

Hydrolysat pancréatique de caséine 15g
Hydrolysat papaique de soja 5g
Chlorure de sodium 4g
L-cystine 07¢g
Sulfite de sodium 02g
Glucose 55¢g
Lécithine d’ceuf 1lg
Polysorbate 80 15¢g
Lauryléthersulfate de sodium 1,56¢g
Gélose 15g
Eau 1000 ml

5.4.3.3.2.2 Préparation

Dissoudre successivement dans l'eau bouillante le polysorbate 80 et la lécithine d'ceuf jusqu’a
dissolution complete. Dissoudre les autres composants en mélangeant tout en chauffant. Répartir
le milieu dans des récipients appropriés. Stériliser a I'autoclave a 121 °C pendant 15 min. Bien
mélanger apres stérilisation pendant que le liquide est encore chaud pour redissoudre les
substances en dépot. Apres stérilisation, le pH doit étre de 7,0 + 0,2, le mesurage étant effectué a la
température ambiante.

Renuméroter 'ancien 5.4.3.3.2 en 5.4.3.3.3 :

5.4.3.3.3 Autres milieux gélosés pour la détection par enrichissement
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